Service Digital ok

Bildibernahme in OnyxCeph

Mit dieser Anleitung soll bei einer bestehenden OnyxCeph Installation die
Bildibernahme aus DBSWin ohne VDDS Schnittstelle realisiert werden kann.

Die VDDS Schnitistelle wird meistens fir die Anbindung des Abrechnungsprogrammes
an DBSWin benétigt.

Man kann auch per VDDS die Patienten von OnyxCeph an DBSWin bergeben, dies

ist eher uninteressant.

Testsystem:

Windows 10 Pro 64bit
DBSWin 5.9.0
OnyxCeph 3.2.7 (23 Juli 2015)

Allgemeine Screenshots von OnyxCeph:
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Patientenansicht
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Bildansicht in OnyxCeph

Einrichtung der Bildibergabe:

w OnyxCeph™ Trial - Demo, Daniela - 10000

Praxisname

Exit Passwort

Onyx Aktualisieren
Onyx Server
Patch installieren. ..

Systemoptionen...

LS

Abbildung 1: Hauptmenii

Als ersten Schritt navigiert man in die Systemoptionen, Hauptmeni -> Optionen.

(Abbildung 1
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Systemoptionen X

Bildauel Als nachsten Schritt wechselt man
[ wmtai-Rontgen l I CT Scanner ’

in den Menupunkt Schnittstellen

( 4 Digitakamera. . ‘ l Face Scanner ’

und anschlieBend Digital-Réntgen.
Lo Dosonst | [ mssiesere | (Abbildung 2)
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Abbildung 2: Systemoptionen
Digitalrontgen X

Nun akfiviert man den Haken unter
dem Reiter DBSWin.

Automatisch sollte nun der Pfad zur

Exter
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Abbildung 3: Digital-Rontgen
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rater: [ = (Abbildung 4)

Bilder: E .

O Sollte der Patient
e = Daten hochladen | keine Bilder haben
Ubergabedatei: I “_J !
| Archiv wird bei Bilder das

Abbildung 4: Verbindungstest QUOd rat rot

Nun kann man einen Patienten anwdahlen, dieser muss in DBSWin bereits vorhanden
sein und bestenfalls auch Bilder haben (Intraoral, OPG, Ceph oder Videobilder).

& OnyxCeph™ Trial - Demo, Daniela - 10000

z Praxisname Patient

12 BRI e

Abbildung 5 Patientensuche

Um die Bildibernahme aktivieren zu kédnnen, wechselt man nun in den Reiter Bilder.

Abbildung 6: Bilder
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Man &ffnet nun das Modul Bildaufnahme tber Bild hinzufigen. (Abbildung 7

{z OnyxCeph®™ Trial - Demo, Daniela - 10000

OnyxCeph3™ - Meine Praxis
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Abbildung 7: Bild hinzufiigen

Es offnet sich nun das Bildaufnahme Modul in dem man die Bilder einem Befund

hinterlegt.

Nun klickt man auf das Réntgensymbol Digitalréntgen damit die Bilder vom Patienten

aus der DBSWin Datenbank abgerufen werden. {Abbildung 8)

=
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Abbildung 8: Modul Bildaufnahme
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Die Aufnahmen erscheinen dann rechts unter Quelle als kleine Vorschau. Mit einem

Doppelklick auf eines der Bilder kann ein Befund erstellt werden, in welchen man die

Aufnahme,/n per Drag n Drop ziehen kann. (Abbildung 9)
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Aufnahmedatum (4] quetle

i 115209 A TEEIEET
l )
Anmerkungen 11.05.2009 11.05.2009 [ 11.05.2009 11.05.2009 11.05.2009

-

B, 2 LateralRechts Lateral Rechts Okkiusion OK Okkiusion UK

- ’ 11.05.2009 11.05.2009 11.05.2009 25.04.2010 11.05.2009

K

0 Okidusion rechts Okkiusion Anterior Okddusion fnks Fernrontgen Lateral | | Schragbid Links (Lach...

Abbildung 9: Modul mit Vorschau der iibertragenen Bilder

Hat man die Bilder nun einem Befund hinterlegt, kann man diesen tber den Button
Bilddaten sichern abspeichern. (Abbildung 10}
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Abbildung 10: Befund hinzugefiigt

Ob unsere Bilder mit diesem Programm zu 100% vermessen werden kdnnen, konnte
ich personlich nicht testen. Die Anleitung bleibt bis auf weiteres ein Entwurf.
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